Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинских изделий 
(при необходимости с разделением на лоты)

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№ 

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Центрифуга лабораторная (настольная)
	шт
	800

	1.2.
	Комплект роторов и адаптеров для пробирок диаметром не менее 16 мм объемом до 10 мл для одновременной загрузки не менее 24 пробирок
	комплект
	800


2. Технические требования:
2.1. Максимальная частота вращения ротора не менее 4 000 об/мин, с интервалом не более 100 об/мин.

2.2. Объем загрузки – не менее 24 пробирок, диаметром до 17 мм.

2.3. Наличие таймера.
2.4. Цифровое управление центрифугой.
2.5. Центрифуга должна обладать следующими свойствами:

2.5.1. блокирование крышки во время работы;

2.5.2. датчик дисбаланса;

2.5.3. автоматическая разблокировка при открытии крышки и звуковая сигнализация после остановки ротора;
2.5.4. должна быть приспособлена для использования любого типа пробирок (стекло, пластик, вакуумные системы).
2.6. Питание от сети – 220 В, 50Гц.
2.7. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев.
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