
Приложение 1
Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1 .Состав (комплектация) медицинских изделий ________________
№ Н а и м е н о в а н и е Е д .и зм . К о л и ч е с т в о

1.1 Ф и б ролари н госкоп Ш т. 1

1.2 К ейс для хран ен и я  и перевозки Ш т. 1
1.3 Т естер  герм ети ч н ости Ш т. 1
1.4 Щ и пцы  б и о п си й н ы е Ш т. 1

1.5 Щ и пцы  зах ваты ваю щ и е Ш т. 1

1.6 Загуб н и к Ш т. 1
2. Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я
2.1 Ф и б р о л ар и н го ск о п  долж ен  бы ть:

2.1.1 У гол  поля  зр ен и я  не м ен ее 110 градусов

2.1.2 Н ар у ж н ы й  д и ам е тр  не б олее  5,1 мм
2.1.3 Н али чи е  и н стр у м ен тальн о го  р абочего  кан ала
2.1 .4 Д л и н а  р аб о ч ей  части  не м енее 300  мм и не более 340  мм
2.1 .5 . И зги б  д и ст ал ь н о го  конца: вверх -  не м ен ее 180 градусов , вниз -  не 

м ен ее 100 градусов .
2.1.6. У гловая  ап ер т у р а  не м енее 90 градусов
2.1 .7 . Н али чи е  к л ап ан а  вы п у ска  воздуха
2.2 Ф и б р о л ар и н го ск о п ы  долж н ы  бы ть совм естим ы  с и м ею щ и м и ся  в 

Р Н П Ц  о то р и н о л ар и н го ло ги и  и сточ никам и  света  и с вето во д ам и  (K arl 
S torz, R. W olf) н еп о ср ед ствен н о  или посредством  п о ставк и  адаптеров.

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку
(годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.
Разработчики технических характеристик:
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